T H E D L A B CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI

Prot. 0005369dei4é/4° / 47

Spett.le

CONSORZIO CHIERESE PER I
® SERVIZI

Strada Fontaneto, 119
10023 CHIERI TO
‘Fax +39 (011) 9473130

16/10/2017
Gentile Cliente
Viinviamo @ il(i) rapporto(i) di prova, & relazione(i) seguente(i):

Customer SmpName: Valle Lab ID: 01/170437 Report n°; §42645/17
Customer SmpName: Valle Lab ID: 02/170437 Report n®: 842646/17
" Customer SmpName: Valle Lab ID: 03/170437 Report n°: 842647/17
Customer SmpName: Valle Lab ID: 04/170437 Report n°; 842648/17
Customer SmpName: Valle Lab ID: 05/170437 Report n®: 842649/17
Customer SmpName: Valle Lab ID: 06/170437 Report n°: 842650/17
Customer SmpName: Monte Lab ID: 07/170437 Report n°: 842651/17
Customer SmpName: Monte Lab ID: 08/170437 Report n°; 842652/17
Customer SmpName: Monte Lab ID: 09/170437 Report n°: 842653/17
Customer SmpName: Monte Lab ID: 10/170437 Report n®: 842654/17
Customer SmpName: Monte Lab ID: 11/170437 Report n°: 842655/17
Customer SmpName: Monte Lab ID: 12/170437 Report n°: 842656/17

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri pill cordiali saluti e Vi ringraziamo per aver collaborato con noi.

THEOLAB S.p.A.

- Qgﬁw'o_, Qunollido

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 6OO/A - 10088 VOLPIANO (TO} ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theclab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 iv. - REG TRIB TO 3312/84 - C.C.IAA TOREA. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 08778080017 - PARTITA |.V.A, 06778080017
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Campione: 01/170437 RP 842845/17

Committente: CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Data di emissione: 16/10/2017

Pagina 1 di 1

RAPPORTO DI PROVA n°® 842645/17

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per mtero
11 presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
|1 presente Rapporto di prova é composto da pagine n® 1.

Cliente CONSORZI|O CHIERESE PER | SERVIZ|
Indirizzo Strada Fontaneto, 119
10023 CHIER! (TO)
Prime Contractor CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Progetto/ Contratto -
Base/ Sito ; CAMBIANO
Matrice Aria: ambienti di lavoro - Membrana
Data ricevimento 04-ott-17 .
|dentificazione del Cliente Valle FIELD_ID: FV713
Identificazione interna 01 /170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17IN0009640 QC Type N
Data emissione Rapporto di Prova 16-ott-17
Data Prelievo 04-ott-17 08.15
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.
Gabriele Romano ref verbale # COC_FV713
Note
Prelievo eseguito dalle 8:15 del 03/10/17 alle 08:15 del 04/10/17
Parametro Analizzato Valore e IM um MDL - Data Analisi
Inizio  Fine

gravimetriche

Metedo di Prova UNI EN 12341:2014
0A PM10 51,0 £ 5,1 Hg/me 0,360 06/10/17 - 10/10/17

——————Fine del Rapporto di Prova

= Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, |1 = Prova eseguita presso
stazione mobile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

A = Prova esaguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - I TALIA.

B = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgendi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.

C= Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) ¢/o CACIP - & Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Farrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA -

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole preslazioni
eseguite dal Laboratorio.

| valorl 'MDL' ed 'LoQ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Frocedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, & l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di coperturaparia2 e
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CI TAC Guide CG 4/2012 punte 7.9.1, non sono correlti per il recupero.

Per tali metodi il recupero medio & compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Contrel Sample (LCS) Control Limits and
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on |SO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0.
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

1" Responsabne del J_abnratorlo

THEOLAB S p.A. - C.80 EURCPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TQ) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SCCIALE EURD 2.000.000,00 iv. - REG TRIB, TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n, 812057
REG IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A 06778080017 FOAT006F Rev 23
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Campione: 02/170437 RP 842646/17

Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI

Data di emissione: 16/10/2017

- Pagina 1 di 1

RAPPORTO DI PROVA n° 842646/17

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provalo. || presente Rapporto di Prova puo essere riprodotto soltanto per intero.
|1 presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza F'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A.
Il presente Rapporto di prova € composto da pagine n° 1.

Cliente CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Indirizzo Strada Fontaneto, 119
10023 CHIERI (TO)
Prime Contractor CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Progetto/ Contratto -
Base/ Sito CAMBI ANO
Matrice Aria: ambienti di lavoro - Soluzione per campionamento
Data ricevimento 04-ott-17
Identificazione del Ciente Valle FIELD_ID: FV709
|dentificazione interna 02 / 170437 RS: VO17SR0000413 [INT: VO17INO009640 QC Type N
Data emissione Rapporto di Prova 16-0tt-17
Data Prelievo 04-ott-17 16.05
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.
Gabriele Romano ref verbale # COC_FV709
Note
Prelievo eseguito dalle 8:05 alle 16:05
Parametro Analizzato Valoree IM um MDL Data Analisi
Inizio Fine
Metedo di Prova M.U. 634:1964
0 A acido solfidrico <0,076 = mg/mc 0,076 06/10/17 - 06/10/17
———————ine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, || = Prova eseguita presso
stazione mobile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

A = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C. ) Europa 600/A - ITALIA.

B = Prova eseguita presso il Laboratorio THECLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.

C = Prova eseguita presso il Laboratoric THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - I TALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

I numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni
eseguite dal Laboratorio.

| valori '"MDL' ed 'LoQ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, & l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura paria 2 e
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CI TAC Guide CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.

Per tali metodi il recupero medio € compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on 1SO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC | nstitute (TNI) Standards, Version 5.0.
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentaimente dal laboratorio.

|| Responsabile-dél Laboratorio

THEOLAB 8.p.A. - €.80 EURCPA, 600/A - 10088 VOLPIANQ (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAFITALE SOCIALE EUROD 2.000.000,00 i.v. - REG TRIB. TO 3312/94 - C.Cl.AA TOREA n. 812057
REG |MP. TO E COD. FISCALE 08778080017 - PARTITA 1.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3



o \'\'E'} 'y, 2

. -:‘:\\-‘__,./ 3:.'
THEOLAB == 23\ CCREDIA %,
'-":":'F\\\::‘. ) LTNTE MTALAND DI ACCRIDITAMENTOD »
""'nh\“' . LAB N° 0094

Campione: 03/170437 RP 842647/17

Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI
Data di emissione: 16/10/2017

Pagina 1 di 1

RAPPORTO DI PROVA n° 842647/17

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. || presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
11 presente Rapporto di Prova non puo essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza |'autorizzazione scritta delfa THEOLAB Sp.A..
11 presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 1.

Cliente ' OONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
| ndirizzo Strada Fontaneto, 119
10023 CHIERI (TO)
Prime Contractor CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Progetto/ Contratto - -
Base/Sito CAMBIANO
Matrice Aria: ambienti di lavoro - Soluzione per campionamento
Data ricevimento 04-ott-17
Identificazione del Cliente Valle FIELD_ID: FV710
| dentificazione interna 03 / 170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17INO009640 QC Type N
Data emissione Rapporto di Prova 16-ott-17
Data Prelievo 04-0tt-17 16.05.
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.

Gabriele Romano ref verbale # OOC FV710
Note
Prelievo eseguito dalle 8:05 alle 16:05

Parametro Analizzato Valoree IM um " MDL Data Analisi
Inizio Fine

Sostanze azotate

Metedo di Prova M.U. 268:1978

0 A ammoniaca 0,120 + 0,010 mg/me 0,0100 06/10/17 - 06/10/17
_'Flne del Rapporto di Prova

= Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova esngita presso stazione temporanea, |l = Prova eseguita presso
stazione mobile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

A = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.

B = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - | TALIA.

C = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/fo CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - I TALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni
esequite dal Laboratorio.

! valori 'MDL' ed 'LoQ indicano, se applicabifi, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata, Lincertezza di misura (IM) espressa, & l'incertezza estesa calcolata utilizzando un faltore di copertura paria 2 e
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono correlti per il recupero.

Per tali metodi il recupero medio & compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C; Labomtory Control Sample (LCS) Control Limits and
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on |SO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0.
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

Il Responsab;le del J.abbrato

5 T,

THEOLAB S.p.A - C.80 EUROPA, GOO/A - 10088 VOLPIANQ (TO) ITALY - TEL +38 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 iv. - REG TRIB. TO 3312/94 - C.C.I. AA TOREA. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2 3
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Campione: 04/170437 RP 842648/17

Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI
Data di emissione: 16/10/2017

Pagina 1di 3
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RAPPORTO DI PROVA n° 842648/17

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapporto di Prova pué essere riprodolto soltanto per intero.
Il presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritta della THEOLAB SpA.
Il presente Rapporto di prova € composto da pagine n® 3.

Cliente CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Indirizzo Strada Fontaneto, 119
10023 CHIERI (TO)
Prime Contractor CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Progetto/ Contratto -
Base/ Sito CAMBIANO
Matrice Cariister
Data ricevimento 04-ott-17
ldentificazione del Cliente Valle  FIELD_ID: FV697
I dentificazione interna 04 /170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17IND009640 QC Type N
Data emissione Rapporto di Prova 16-ott-17 ’
Data Prelievo 04-ott-17 16.05
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.
Gabriele Romano ref verbale # COC_FV697

Note
Prelievo eseguito dalle 8:05 alle 16:05 2

Parar'netro Analizzato Valoree IM um MDL Data Analisi

Inizio Fine

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova + EPATO-15 1999

0 A - solventi aromatici totali 2,10 £ 0,36 ppbV 0,440 --m-mmme—- - 06/10117

‘atodo di Prova EPA TO-15 1983

0 A isopropilbenzene <0,150 ppbV 0,150 06/10/17 - 06/10/17
mercaptani

Meatedo di Prova EPATO-15 1999 -

* A stilmercaptano <3,50 ppbV 3,50 06/10/17 - 06/10/17
* A isopropilmercaptano <3,10 ppbV 3,10 06/10/17 - 06/10/17
* A metilmercaptano <51 ppbVv 5,1 06/10/17 - 06/10/17
* A n-butiimercaptano <3,20 ppbV 3,20 06/10/17 - 06/10/17
* A n-propilmercaptano <48 ppbV 4,8 06/10/17 - 06/10/17
* A tert-butiimercaptano <2,40 ppbV 2,40 06/10/17 - 06/10/17
solfuri ciclici volatili

Metado di Prava EPA TO-15 1999

0 A tetraidro tiofene <0,360 ppbV 0,360 06/10/17 - 06/10/17
0A tiofene <0,42 i ppbV 0,42 06/10/17 - 06/10/17
selfuri volatili

Metedo di Prova EPATO-15 1989

0 A diallit solfuro <0,45 ppbV 0,45 06/10/17 - 06/10/17
0 A dietil solfuro <0,350 ppbV 0,350 06/10/17 - 06/10/17
0 A dimetil solfuro <0,38" ppbV 0,38 06/10/17 - 06/10/17
Composti alifatici volatili

Metodo di Prova EPATO-15 1999

0 A cicloesano <0,170 ppbV 0,170 06/10/17 - 06/10/17
0A n-eptano 0,170 £ 0,040 -~ ppbV 0,170 06/10/17 - 06/10/17
0A n-esano <0,240 ppbV 0,240 06/10/17 - 06/10/17

THEOLAB 8.p.A. - .80 BUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 957.1 - www.theolab.com
CAFITALE SCCIALE EURD 2.000.000,00 i.v. - REG TRIB TO 3312/94 - CCI.AA TOREA n, 812057
REG iMP. TO E COD. FISCALE 08778080017 - PARTITA | V.A. 06778080017 : FOA1006F Rev 2_3
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Campione: 04/170437 RP 842648/17
Committente: CONSORZ| O CHIERESE PER | SERVIZI
Data di emissione: 16/10/2017
Pagina 2 di 3
Parametro Analizzato ' Valoree IM um MDL Data Analisi
Inizie Fine
Composti alogenati volatili
Metodo di Prova + EPATO-15 1998
0A -1,2-dicloroetilene (cis+trans) <0,14 ppbV 0,14 e = 06110117
0A -1,3-dicloropropene (cis+trans) <0,15 ppbV 0,15 R - 06/10/17
Metodo di Prova EPATO-15 1999
0 A 1,1,1-tricloroetano <0,170 ppbV 0,170 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,1,2,2-tetracloroetano <0,230 ppbV 0,230 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano <0,210 ppbV 0,210 06/10/17 - 06110117
0 A 1,1,2-tricloroetano <0,160 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,1-dicloroetano <0,170 ppbV 0,170 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,1-dicloroetilene <0,190 ppbv 0,190 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,2,4-triclorobenzene <0,44 ppbVv 0,44 06/10/17 - 06/10/17
0A 1,2-dibromoetano . <0,160 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,2-dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano <0,160 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,2-diclorobenzene <0,230 ppbV 0,230 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,2-dicloroetano <0,190 ppbV 0,190 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,2-dicloroetilene (cis) <0,140 ppbV 0,140 " 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,2-dicloroetilene (trans) <0,120 ppbV 0,120 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,2-dicloropropano <0,150 ppbV 0,150 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,3-diclorobenzene <0,230 ppbV 0,230 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,3-dicloropropene (cis) <0,150 ppbV 0,150 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,3-dicloropropene (trans) <0,200 ppbV 0,200 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,4-diclorcbenzene <0,300 ppbv 0,300 D6/10/17 - 06/10/17
0 A bromodiclorometano <0,160 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
0 A bromoformio <0,220 ppbV 0,220 06/10/17 - 06/10/17
0 A bromometano <0,180 ppbV 0,180 06/10/17 - 06/10/17
0 A carbonio tetracloruro <0,170 ppbV 0,170 06/10/17 - 06/10/17
0 A clorobenzene <0,160 ppbV 0,160 06/10/17 - 08/10/17
0 A cloroetano <0,300 ppbV 0,300 06/10/17 - 06/10/17
0 A cloroformio <0,160 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
0 A clorometano 0,38 + 0,10 ppbV 0,190 06/10/17 - 06/10/17
0 A cloruro di vinile <0,220 ppbVv 0,220 06/10/17 - 06/10/17
0 A dibromoclorometano <0,180 ppbv 0,180 " 06/10/17 - 06/10/17
0 A diclorodifluorometano 0,69 £ 0,17 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
0 A diossano <0,230 ppbV 0,230 06/10/17 - 06/10/17
0 A esaclorobutadiene <0,310 ppbv 0,310 06/10/17 - 06/10/17
0 A metilene cloruro 1,30 £ 0,32 ppbV 0,200 06/10/17 - 06/10/17
0 A tetracloroetilene <0,160 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
0 A tricloroetilene <0,160 ppbv 0,160 06/10/17 - 06/10/17
0 A triclorofluorometano 0,320 + 0,080 ppbV 0,220 06/10/17 - 06/10/17
Composti aromatici volatili '
Metodo di Prova EPA TO-15 1999 =
0 A 1,2,4-trimetilbenzene <0,290 ppbV 0,290 06/10/17 - 06/10/17
0 A 1,3,5-trimetilbenzene <(0,200 ppbV 0,200 06/10/17 - 06/10/17 )
0 A 4-etiltoluene <0,180 ppbV 0,180 06/10/17 - 06/10/17
0 A benzene 0,350 £ 0,090 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
D A etilbenzene <0,130 ppbV 0,130 06/10/17 - 06/10/17
0A m,p-xilene 0,46 + 0,11 ppbV 0,38 06/10/17 - 06/10/17
0 A n-propilbenzene <0,240 ppbV 0,240 08/10/17 - 06/10/17
0 A o-xilene <0,140 ppbV 0,140 06/10/17 - 06/10/17
0 A stirene <0,320 ppbV 0,320 136110!17 - 06/10/17

THEOLAB Sp.A. - C.S0 EUROPA, BOD/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - wwwv.theclab.com
CAPITALE SCCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG TRIB. TO 3312/94 - C.C.I. AA TOREA. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3
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Campione: 04/170437 RP 842648/17
Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI
Data di emissione: 16/10/2017
Pagina 3di 3
Parametro Analizzato Valoree M um MDL Data Analisi
Inizie Fine
Composti aromatici volatili
0 A toluene 1,30 £ 0,32 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
Composti chetonici volatili
Metodo di Prova EPA TO-15 1999
0 A 2-esanone <0,130 ppbV 0,130 06/10/17 - 06/10/17
0 A acetone 51+ 13 ppbV 0,260 06/10/17 - 06/10/17
0 A metilisobutilchetone <0,160 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
Comﬁosti organici volatili
Metodo di Prova EPATO-15 1999
0 A 1,3-butadiene <0,200 ppbV 0,200 06/10/17 - 06/10/17
0 A metiletilchetone 0,370 = 0,090 ppbVv 0,180 08/10/17 - 06/10/17
Esteri volatili
Metodo di Prova EPA TO-15 1999
0 A acetato di etile 1,30 £ 0,33 ppbV 0,330 06/10/17 - 06/10/17
Eteri volatili
Metodo di Prova EPATO-15 1999
0 A metilterbutiletere 0,160 + 0,040 ppbV 0,130 06/10/17 - 06/10/17
0 A tetraidrofurano <0,150 ppbV 0,150 06/10/17 - 06/10/17
solfuri volatili
Metodo di Prova EPATO-15 1999
0 A solfuro di carbonio <0,41 ppbV 0,41 06/10/17 - 06/10/17
—Fine del Rapporto di Prova
" = Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, |1 = Prova eseguita presso

stazione mobile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

A = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) ¢/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - I TALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni

esequite dal Laboratorio.

| valori *MDL' ed 'LoQ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, & I'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura paria 2 e
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per | metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.

Per tali metodi il recupero medio & compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISOYIEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0.

Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

Il Responsabile-de[ Labaratorio

THEOLAB Sp.A. - C.80 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com

CARITALE SOCIALE EURD 2.000.006,00 i.v, - REG TRIB. TO 3312/94 - CC1.AA TOREA n 812057
REG IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A 06778080017

FOA1006F Rev 2_3
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Campione: 05/170437 RP 842649/17

Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI
Data di emissione: 16/10/2017

Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 84;2649/ 174

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provate. |1 presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
|1 presente Rapporto di Prova non pud essare alterato o ripredotto a scopo pubblicitario o promozicnale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..

|1 presente Rapporto di prova & composto da pagine n® 2.

Cliente
Indirizzo

Prime Contractor

CONSORZIQ CHIERESE PER | SERVIZI
Strada Fontaneto, 119

10023 CHIERI (TO)

CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI

Progetto/ Contratto -

Base/Sito CAMBIANO

Matrice Sacchetto in Tedlar

Data ricevimento 04-ott-17

Identificazione del Cliente Valle  FIELD_ID: FV711

Identificazione interna 05 /170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17IN0O009640 QC Type N
Data emissione Rapporto di Prova 16-ott-17

Data Prelievo 04-ott-17 13.15 -

Procedura di Campionamento . Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.

Gabriele Romano ref verbale # COC_FV711
Note
Prelievo eseguito alle 13:15

Parametro Analizzato Valoree IM UM MDL Data Analisi
Inizio Fine

Metodo di Prova ASTM D1945-14 :

0 A biossido di carbonio 0,053 + 0,010 %V 0,0050 09/10/17 - 09/10/17

0 A idrogeno ' <0,0050 % V 0,0050 09/10/17 - 09/10/17

0 A metano <0,0050 % V 0,0050 09/10/17 - 09/10/17

0 A ossigeno 21,0+ 6,3 %V 0,0050 09/10/17 - 09/10/17

~————————7Fine del Rapporto di Prova

* = Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, |1 = Prova eseguita presso
stazione mobile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

A = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.

B = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.

C = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) /o CACIP - 6 Strada Ovest sac (Loc. Macchiareddu) - ITALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA

S= Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

|1 numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accréditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDI A costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDI A sulle singole prestazioni
eseguite dal Laboratorio.

| wvalori ‘MDL' ed 'LoQ@ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, € l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a2 e
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori @ 30; per | metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metadi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.

Per tali metodi il recupero medio & compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on |SO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0.
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

THEOLAB S.p.A. - C.80 EUROPA, G0OO/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG TRIB TO 3312/94 - C.C1.AA TOREA n. 812057
REG IMP. TO ECOD. FISCALE 08778080017 - PARTITA |.V.A. D6778080017 FOA1006F Rev 2_3
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LAB N° 0094

Campione: 05/170437 RP 842649/17
Committente: CONSORZIQ CHIERESE PER | SERVIZI
Il Responsabile-del Laboratorio

Data di emissione: 16/10/2017
Pagina 2 di 2

THEOLAB S.p.A. - .80 EUROPA, G0O/A - 10088 VOLPLANO (TO) ITALY - TEL +39 011 8957.1 - www.theolab.com
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Campione: 06/170437 RP B42650/17

Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI

RAPPORTO DI PROVA n° 842650/17

Data di emissione: 16/10/2017
Pagina 1 di 1

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
11 presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A.. )

11 presente-Rapporto di prova & composto da pagine n° 1. i
Cliente ) CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Indirizzo Strada Fontaneto, 119
10023 CHIERI (TO)
Prime Contractor CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Progetto/ Contratto -
Base/Sito CAMBIANO
Matrice Sacchetto in Tedlar
Data ricevimento 04-ott-17 .
| dentificazione del Cliente Valle  FIELD_|ID: FV712
Identificazione interna 06 /170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17INO009640 QC Type N
Data emissione Rapporto di Prova 16-ott-17
Data Prelievo 04-ott-17 13.20
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.
Gabriele Romano ref verbale # COC_FV712
Note
Prelievo eseguito alle 13:20
Parametro Analizzato Valore e IM Um MDL + Data Analisi
Inizio Fine
Metodo di Prova UNI EN 15984:2011
0 A monossido di carbonio <0,01 % V 0,01 09/10/17 - 09/10/17
—Fine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, || = Prova eseguita presso
stazione mobile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

A = Prova eseguita presso il Laboratoric THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - I TALIA,
B = Prova eseguita presso il Laboratorio THECLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA

C= Prova eseguita presso il Laboratoric THEOLAB di Uta (CA) /o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA

E = Prova esequita presso il Laboratoric THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA -
S= Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

11 numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni

eseguite dal Laboratorio,

| valori 'MDL' ed 'LoQ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, & l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura paria2 e
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.

Per tali metodi il recupero medio & compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)fer Environmental Laboratories Based on 1SO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0.

Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

|1 Responsabile-de] Laboratorio
N o »

THEOLAB S.p.A. - C.80 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANQ (TQ) ITALY - TEL +38 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURD 2.000.000,00 iv. - REG TRIB TO 3312/94 - CC1.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017

FOA1006F Rev 2_3
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Campione: 07/170437 RP 842651/17

Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI

Data di emissione: 16/10/2017

= Pagina 1 di 1

RAPPORTO DI PROVA n°® 842651/17

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I presente Rapporto di Prova puo essere riprodotto soltanto per intero.
11 presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritta della THEOLAB SpA.
II presente Rapporto di prova & composto da pagine n°® 1,

Cliente CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI

I ndirizzo Strada Fontaneto, 119
100_23 CHIERI (TQ)

Prime Contractor CONSORZI0O CHIERESE PER | SERVIZI

Progetto/ Contratto -

Base/ Sito CAMBI ANO

Matrice Aria: ambienti di lavoro - Membrana

Data ricevimento 04-ott-17

Identificazione del Qiente Monte  FIELD_ID: FV714

Identificazione interna 07 /170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17IN0O009640 QC Type N

Data emissione Rapporto di Prova 16-ott-17

Data Prelievo 04-ott-17 08.20

Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.
Gabriele Romano ref verbale # COC_Fv714

Note

Prelievo eseguito dalle 8:20 del 03/10/17 alle 08:20 del 04/10/17

Parametro Analizzato Valoree IM um MDL Data Analisi

Inizio Fine

gravimetriche

Vefedo di Prova UNI EN 12341:2014

0A PM10 57,0+ 5,7 - Hg/me 0,360 06/10/17 - 10/10/17

——————ine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, |1 = Prova esequita presso
stazione mobile, 111 = Prova eseguita fuori stazione

A = Prova esaguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - | TALIA.

B = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.

C= Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA 1

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDI A di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDI A sulle singole prestazioni
eseguite dal Laboratorio.

| valori 'MDL' ed 'LoQ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, & lincertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di coperturapariaZe
livello di confidenza 85%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per | metodi interni | gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CI TAC Guide CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero,

Per tali metodi il recupero medio & compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratary Control Sample (LCS) Control Limits and
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on 1SO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC | nstitute (TNI) Sandards, Version 5.0.
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

1l Responsabile-dé] Laboratorio

THEOLAB 8.p.A. - C.80 EURCPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +35 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SCCIALE EURO 2.000,000,00 iv. - REG TRIB. TO 3312/84 - C.C.1.AA TOREA. n. 812057
REG IMP. TO E COD. FI SCALE 08778080017 - PARTITA |.V.A 06778080017 FOA1006F Rev 2_3
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RAPPORTO DI PROVA n° 842652/17

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapperto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
|1 presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
11 presente Rapporto di prova & composto da pagine n° 1.

Cliente CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Indirizzo Strada Fontaneto, 119
10023 CHIERI (TO) .
Prime Contractor CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Progetto/ Contratto . -
Base/ Sito CAMBIANO
Matrice Aria: ambienti di lavoro - Soluzione per campionamento
Data ricevimento 04-ott-17
Identificazione del Cliente Monte  FIELD_ID: FV705
Identificazione interna 08 /170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17IN0O009640 QC Type N
Data emissione Rapporto di Prova 16-0tt-17 5
Data Prelievo 04-ott-17 16.10
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.

Gabriele Romano ref verbale # COC_FV705

Note
Prelievo eseguito dalle 8:10 alle 16:10

Parametro Analizzato Valore e IM um MDL Data Analisi
Inizio Fine

Metodo di Prova M.U. 634:1984 .
0 A acido solfidrico <0,076 mg/mc 0,076 06/10/17 - 06/10/17

~————————ine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguila presso stazione temporanea, || = Prova eseguita presso
stazione mobile, 111 = Prova eseguita fuori stazione

A = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.

B = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (FV), Via Mattei, 46 - ITALIA.

C= Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta {(CA) ¢/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THECOLAB di Ferrara (FE) FPiazzale G. Donegani, 12 - ITALIA

S= Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

11 numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni i
esequite dal Laboratorio. .

| valori "MDL' ed 'LoQ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Frocedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, & l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura paria 2 e
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide CG 4/2012 punte 7.9.1, non sono corretti per il recupero.

Per tali metodi il recupero medio & comprese all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and
Requirements, Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on 1SO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0,
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laborataorio.

Il Responsabile del Labaratorio

Fam:

THEOLAB Sp.A. - C.80 EURCPA, GOO/A - 10088 VOLPIANQO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theclab.com
CAPITALE SOCIALE EURD 2.000.000,00 iv. - REG TRIB TO 2312/84 - C.C.I.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FI SCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 = FOA1006F Rev 2_3
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Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI
Data di emissione: 16/10/2017

Pagina 1 di 1

RAPPORTO DI PROVA n°® 842653/17

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
Il presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza |'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
Il presente Rapporto di prova € composto da pagine n° 1.

Cliente CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Indirizzo Strada Fontaneto, 119
10023 CHIERI (TO)
Prime Contractor CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Progetto/ Contratto =
Base/Sito CAMBIANO
Matrice Aria: ambienti di lavoro - Soluzione per campionamento
Data ricevimento 04-ott-17
Identificazione del Oiente Monte FIELD_ID: FV706
| dentificazione interna 09 / 170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17IN0009640 QC Type N
Data emissione Rapporto di Prova 16-ott-17
Data Prelievo 04-ott-17 16.10
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.

Gabriele Romano ref verbale # COC_FV706

Note
Prelievo eseguito dalle 8:10 alle 16:10

Parametro Analizzato ValoreeIM . um MDL Data Analisi
Inizio Fine

Sostanze azotate

etedo di Prova M.U. 268: 1978
0 A ammoniaca 0,120 + 0,010 mg/mc 0,0100 06/10/17 - 06/10/17

——ine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, || = Prova eseguita presso
stazione mobile, 111 = Prova eseguita fuori stazione
A = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.

B = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - I TALIA.

C = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) ¢/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - I TALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Pigzzale G. Donegani, 12 - ITALIA

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

Il nunvero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale nenirano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDI A sulle singole prestazioni
eseguite dal Laboratorio.

| valori ‘MDL' ed 'LoQ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, & l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.

Per tali metodi il recupero medic & compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and

Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on |SO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0,
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

Il Responsabjle-de| Labgratorio

THEOLAB Sp.A. - C.SO EURQPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TQ) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CARITALE SOCIALE EURD 2.000.000,00 iv. - REG TRIB TO 3312/94 - CCILAA TOREA n. 812057
REG. IMP TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3



ACCREDIA
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Campione: 10/170437 RP 842654/17

Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI
Data di emissione: 16/10/2017
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T VENTE TALIARD D1 ACCREDITAMENTO
AN
erfil s LAB N° 0094

RAPPORTO DI PROVA n° 842654/17

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
Il presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
11 presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

Qiente CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI

Indirizzo Strada Fontaneto, 119
10023 CHIERI (TO)
Prime Contractor CONSORZI0 CHI ERESE PER | SERVIZI
Progetto/ Contratto -
Base/ Sito ' CAMBI ANO
Matrice Canister *
Data ricevimento 04-ott-17
Identificazione del Cliente Monte FIELD_ID: FV699
I dentificazione interna 10 /170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17IN0009640 QC Type N
Data emissione Rapporto di Prova 16-ott-17
Data Prelievo 04-ott-17 16.10
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.
’ Gabriele Romano ref verbale # COC_FV699

Note
Prelievo eseguito dalle 8:10 alle 16:10 -
Parametro Analizzato Valoree IM um MDL Data Analisi

Inizio- Fine

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova + EPATO-15 1999

0 A - solventi aromatici totali 1,70 £ 0,36 ppbV 0,54 —memeeee- - 0B/10/17
Metodo di Prova EPA TO-15 1999

0 A isopropilbenzene <0,180 ppbV 0,180 06/10/17 - 06/10/17
mercaptani

Metode di Prova EPATO-15 1995 .

* A -etilmercaptano <4,3 ppbV 4,3 06/10/17 - 06/10/17
* A isopropilmercaptano <3,80 ppbV 3,80 06/10/17 - 08/10/17
* A metilmercaptano <6,1 ppbV 6,1 06/10/17 - 06/10/17
* A n-butilmercaptano <3,90 ppbV 3,90 06/10/17 - 06/10/17
* A n-propilmercaptano - <5,8 ppbV 58 06/10/17 - 06/10/17
* A tert-butiimercaptano <2,90 ppbV 2,90 06/10/17 - 06/10/17
solfuri ciclici volatili

Metode di Prova EPA TO-15 1999

0 A tetraidro tiofene <0,43 ppbVv 0,43 06/10/17 - 06/10/17
0 A tiofene <0,52 ppbVv 0,52 06/10/17 - 06/10/17
solfuri volatili

Metodo di Prova EPA TO-15 1988

0 A diallil solfuro <0,55 ppbv 0,55 06/10/17 - 06/10/17
0 A dietil solfuro <0,42 ppbV 0,42 08/10/17 - 06/10/17
0 A dimetil solfuro <0,46 ppbV 0,46 06/10/17 - 06/10/17
Composti alifatici volatili

Metodo di Prova EPA TO-15 1999
0 A cicloesano 0,39+ 0,10 ppbV 0,210 06/10/17 - 06/10/17
0 A n-eptano <0,200 ppbV 0,200 ©6/10/17 - 06/10/17
0A n-esano <0,290 ppbV 0,290 06/10/17 - 06/10/17

THEOLAB Sp.A. - C.S0 EURCPA, BOO/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theclab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 iv. - REG TRIB. TO 3312/94 - C.C.I.AA TOREA n, 812057
REG. IMP. TO E COD. FI SCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3



Parametro Analizzato

Composti alogenati volatili
Metedo di Prova
0A -1,2-dicloroetilene (cis+trans)
0 A -1,3-dicloropropene (cis+trans)
Metedo di Prova

0 A 1,1,1-tricloroetanc
0A 1,1,2,2-{etracioroetano

0 A 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano

0 A 1,1,2-tricloroetano

0 A 1,1-dicloroetano

0 A 1,1-dicloroetilene

0 A 1,24-triclorobenzene
0 A 1,2-dibromoetano

0 A 1,2-dicloro-1,1,2, 2-tetrafluoroetano

0 A 1,2-diclorobenzene

0 A 1,2-dicloroetano

0 A 1,2-dicloroetilene (cis)

0 A 1,2-dicloroetilene (trans)
0 A 1,2-dicloropropano

0 A 1,3-diclorobenzene

0 A 1,3-dicloropropene (cis)

0 A 1,3-dicloropropene (trans)
0 A 1,4-diclorobenzene

0 A bromodiclorometano

0 A bromoformio

0 A bromometano

0 A carbonio tetracloruro

0 A clorobenzene

0 A cloroetano

0 A cloroformio

0 A clorometano

0 A cloruro di vinile

0 A dibromoclorometano

0 A diclorodifluorometano

0 A diossano

0 A esaclorobutadiene

0 A metilene cloruro

0 A tetracloroetilene

0 A tricloroetilene

0 A triclorofluorometano
Composti aromatici volatili
Metedo di Prova

0 A 1,2,4-trimetilbenzene
0 A 1,3,5-trimetilbenzene
0 A 4d-etiltoluene

0 A benzene

0 A etilbenzene

0A m,p-xilene

0 A n-propilbenzene

0 A o-xilene

0A s.tirene

+ EPATO-15 1999

EPATO-15 1999

EPA TO-15 1999

p THEOLAB

Valore e IM

<0,17
<0,19

<0,200
<0,280
<0,250
<0,190
<0,210
<0,230 5
<0,54
<0,190
<0,200
<0,280
<0,220
<0,170
<0,140
<0,180
<0,280
<0,190
<0,240
<0,360
<0,200
<0,270
<0,220
<0,200
<0,200
<0,360
<0,190
0,43+ 0,11
<0,260
<0,220
0,70 + 0,17
<0,280
<0,380
1,70 £ 0,43
<0,190
<0,190
0,350 + 0,090 -~

<0,350
<0,240
<0,220

0,310 £ 0,080
<0,160

<0,46

<0,290
<0,170

<0,39

um

ppbV
ppbV

ppbv
ppbV
ppbV
ppbv
ppbV
ppbv
ppbV
ppbV
ppbV
ppbV
ppbV
ppbV
ppbVv
ppbV
ppbV
ppbv
ppbV
ppbv
ppbv
ppbv
ppbV
ppbV
ppbV
ppbv
ppbV
ppbV
ppbv
ppbv
ppbV
ppbv
ppbV
ppbV
ppbV
ppbV
ppbV

ppbVv
ppbv
ppbV
ppbV
ppbv
ppbV
ppbV
ppbV
ppbv

MDL

0,17
0,19

0,200
0,280
0,250
0,190
0,210
0.230
0,54

0,190
0,200
0,280
0,220
0,170
0,140
0,180
0,280
0,190
0,240
0,360
0,200
0,270
0,220
0,200
0,200
0,360
0,190
0,230
0,260
0,220
0,200
0,280
0,380
0,240
0,180
0,190
0,260

0,350
0,240
0,220
0,190
0,160
0,46

0,290
0,170
0,39

ACCREDIA X,

LENTR ITALANG D4 ACCREDITAMENTO
LAB N° 0094

Campione: 10/170437 RP 842654/17

Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI

Data Analisi
Inizioc Fine

mmmeeaas - 06/10/17
—memmeeme - 0610/17

06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 086/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17

06/10/17 - 06/10/17

06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17

06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 06/10/17
06/10/17 - 08/10/17
06/10/17 - 06/10/17

THECLAB Sp.A. - C.80 EUROPA, B00/A - 10088 VOLPIANQ (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com

CAPITALE SOCIALE EURD 2.000.000,00 i.v. - REG TRIB TO3312/84 - CCI.AA TOREA. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FI SCALE 06778080017 - PARTITA | V.A. 06778080017

Data di emissione: 16/10/2017
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ACCREDIA

FENTE ITALIAND T ACCREDITAMENTO

LAB N 0094

A

Campione: 10/170437 RP 842654/17

Committente: CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI

Data di emissione: 16/10/2017

Pagina 3 di 3
Parametro Analizzato Valore e IM um MDL Data Analisi
Inizio Fine

Composti aromatici volatili
0A toluene 1,40 £ 0,35 ppbv 0,190 06/10/17 - 06/10/17
Composti chetonici volatili

Metodo di Prova EPATO-15 1999
0 A 2-esanone <0,160 ppbV 0,160 06/10{17 - 06/10/17
0 A acetone 58+ 15 ppbV 0,320 06/10/17 - 06/10/17
0 A metilisobutilchetone <0,200 ppbV 0,200 06/10/17 - 0B/10/17
Composti organici volatili

Metodo di Prova EPA TO-15 1999
0 A 1,3-butadiene <0,250 ppbV 0,250 06/10/17 - 06/10/17
0 A metiletiichetone 0,45+ 0,11 ppbV 0,220 06/10/17 - 06/10/17
Esteri volatili

Metodo di Prova EPA TO-15 1999
0 A acetato di etile 1,20 + 0,29 ppbV 0,40 06/10/17 - 06/10/17
Eteri volatili

Metodao di Prova EPA TO-15 1999 "
0 A metilterbutiletere 0,220 + 0,060 ppbV 0,160 06/10/17 - 06/10/17
0 A tetraidrofurano <0,180 ppbVv 0,180 06/10/17 - 06/10/17
solfuri volatili

Metodo di Prova EPA TO-15 1999
0 A solfuro di carbonio <0,50 ppbv 0,50 06/10/17 - 06/10/17 ~
—Fine del Rapporto di Prova

= Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, || = Prova eseguita presso

stazione mabile, I11 =

Prova eseguita fuori stazione

A = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 60D/A - ITALIA.
B = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA,
C = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) o/o CACIP - 6 Strada Ovest snc {Loc. Macchiareddu) - I TALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell' Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboraterio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDI A sulle singole prestazioni

esequite dal Laboratorio.

I valori 'MDL' ed 'LoQ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, & l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di coperturaparia?2 e
livello di confidenza 95%. Per i metedi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni | gradi di liberta sono superiori a 10

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CI TAC Guide CG 4/2012 punte 7.9.1, non sono corretti per il recupero,

Per tali metodi il recupero medio & compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on | SO/ IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0.

Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal Iaboratorio.

II Responsabile-del Laboratorio
E A & ™

THEOLAB 8p.A. - C.S0 EUROPA, 500/A - 10088 VOLPIANOQ (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - wwaw.theclab.com

CAPITALE SOCIALE EURD 2.000.000,00 iv. - REG TRIB TO 3312/94- CCLAA TOREA n. B12EIS7
REG IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017

FOA1006F Rev 2_3
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Dot LAB N° 0094

Campione: 11/170437 RP 842655/17

Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI
Data di emissione: 16/10/2017

Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 842655/17

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. || presente Rapporto di Prova puo essare riprodotto soltanto per intero,
I1 presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritta della THEOLAB SpA.
11 presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

Cliente CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Indirizzo ) Strada Fontaneto, 119
' 10023 CHIERI (TO)
Prime Contractor CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Progetto/ Contratto -
Base/ Sito CAMBIANO
Matrice Sacthetto in Tedlar
Data'ricevimento 04-ott-17
| dentificazione del Cliente Monte FIELD_ID: FV707
|dentificazione interna 11 /170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17IND009640 QC Type N
Data emissione Rapporto di Prova 16-ott-17
Data Prelievo 04-ott-17 13.40
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.
Gabriele Romano ref verbale # COC_FV707
Note
Prelievo eseguito alle 13:40 )
Parar‘netro Analizzato Valoree M um MDL Data Analisi
Inizie Fine
Metedo di Prova ASTM D1945-14
0 A biossido di carbonio 0,047 £ 0,010 % V 0,0050 09/10/17 - 09/10/17
0A idrogeno <0,0050 %V 0,0050 09/10/17 - 09/10/17
0A metano <0,0050 %V 0,0050 09/10/17 - 08/10/17
0 A ossigeno 21,0+ 63 % V 0,0050 09/10/17 - 09/10/17
=————ine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, || = Prova esaguita presso
stazione mobile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

A = Prova eseguita presso il Laboratoric THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - I TALIA.

B = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA. .

C = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) ¢/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - | TALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDI A sulle singole prestazioni
eseguite dal Laboratorio. ;

I valori 'MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, & lincertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di coperturaparia 2 e
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CI TAC Guide CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.

Per tali metodi il recupero medio & compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and
Reguirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on | SOVIEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0,
Laddeve non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

THEOLAB Sp.A - C.80 EURCPA, 60074 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAFITALE SCCIALE EURD 2.000.000,00 i.v. - REG TRIB TO 3312/94 - CCI AA TOREA. n. 812057
REG |MP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A 08778080017 FOA1006F Rev 2_3
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ACCREDIA X,

LENTL fTALIANG D4 ACCREDITAMENTO

LAB N° 0094

Campione: 11/170437 RP 842655/17
Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI

Data di emissione: 16/10/2017
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LAB N° 0094

Campione: 12/170437 RP 842656/17

Committente: CONSORZI O CHIERESE PER | SERVIZI
Data di emissione: 16/10/2017

Pagina 1 di 1

RAPPORTO DI PROVA n° 842656/17

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
I presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB SpA.

1l presente Rapporto di prova & composto da pagine n® 1.

Ciente
Indirizzo

Prime Contractor
Progetto/ Contratto
Base/ Sito

Matrice

Data ricevimento

Identificazione del Cliente
Identificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento

CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI
Strada Fontaneto, 119

10023 CHIERI (TO)

CONSORZIO CHIERESE PER | SERVIZI

CAMBIANO

Sacchetto in Tedlar

04-ott-17

Monte  FIELD_ID: Fv708

12 /170437 RS: VO17SR0000413 INT: VO17IN0O009640
16-ott-17

04-ott-17 13.45

Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab: Sig. Davide Sagaria e Sig.
Gabriele Romano ref verbale # COC_FV708 i

QC Type N

Note
Prelievo eseguito alle 13:45
Parametro Analizzato Valore e IM UM MDL Data Analisi
L Inizio Fine
Metcdo di Prova UNI EN 15984:2011
0 A monossido di carbonio <0,01 % V 0,01 09/10/17 - 09/10/17
——Fine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 = Prova eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, || = Prova esequita presso
stazione mobile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

A= Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - I TALIA,

B = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.

C = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) /o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - I TALIA

E = Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDI A sulle singole prestazioni
eseguite dal Laboratorio. c

I valori "MDL' ed 'LoQf indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate,
diluizioni) refativi alla Norma o Procedura richiamata. Lincertezza di misura (IM) espressa, & lincertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura paria 2 e
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

| risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.

Per tali metodi il recupero medio & compreso all'interno dei limiti di accettabilita specifici - fonte: Appendix C: Laboratary Control Sample (LCS) Control Limits and
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on | SO/1EC 17025:2005(E) and The NELAC I nstitute (TNI) Standards, Version 5.0,
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

Il Responsabile-de] Laboratorio -

THEOLAB Sp.A - C.80 EURCPA, 600/A - 10088 VOLRIANO {TO) ITALY - TEL +35 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURD 2.000.000,00 iv. - REG TRIB TO 3312/64 - CCLAA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO &£ COD. FISCALE 08778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3
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